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1.6.8 U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI TERAPEUTICI DI CUI AGLI ELENCHI NN. 2 E 3 DEL N.T.N. PER DISABILI ASSISTITI A DOMICILIO.


[bookmark: _heading=h.gjdgxs][bookmark: _heading=h.ihv636]OGGETTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione degli ausili per invalidi civili, di cui al DPCM 12 gennaio 2017 allegato 5, nonché degli aggiuntivi previsti dal Nomenclatore o altre tipologie non riportate nell’elenco ma riconducibili al DPCM 12 gennaio 2017, detenuti dall’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana che li amministra per la destinazione d’uso, permanente o temporanea, agli aventi diritto.
L’Azienda ULSS, durante la vigenza contrattuale, si riserva la facoltà di integrare e modificare l’elenco dei presidi sulla base di eventuali variazioni che dovessero intervenire nel parco ausili della medesima Azienda ULSS ovvero sulla base di sopravvenute esigenze di carattere sanitario ovvero di sopravvenute modifiche normative, quale, può essere, a mero titolo di esempio, l’emanazione di un nuovo nomenclatore tariffario ovvero l’integrazione e/o modifica di quello attuale.
Il servizio da realizzare deve essere svolto in modo omogeneo nei due Distretti dell’Azienda ULSS secondo quanto descritto nel presente capitolato.
Gli ausili da gestire sono quelli ricondizionati specificati nella descrizione e nelle quantità presunte indicate nell’allegata tabella, nonché quelli di eventuale nuova acquisizione.
La gestione degli ausili usati si dovrà sostanziare nel servizio di ritiro degli stessi presso il luogo di utilizzo, di sanificazione e revisione, stoccaggio, consegna presso il luogo di utilizzo e gestione fisica ed informatizzata, manutenzione programmata (o preventiva) degli ausili elettromedicali, riparazione, come di seguito meglio descritti.
La gestione degli ausili nuovi si dovrà sostanziare nel servizio di presa in carico del bene fornito, operazione di inventariazione ed etichettatura, stoccaggio e servizio di consegna presso il luogo di utilizzo.
Si precisa, quindi, che l’ausilio nuovo rientra successivamente nel regime degli ausili usati per cui seguirà l’iter descritto in precedenza. 
Il servizio comprende aspetti logistici, tecnico attuativi, organizzativi, di gestione informatica.
Per luogo di utilizzo si intende il domicilio del paziente (da intendersi il piano e il locale di utilizzo da parte del paziente), le strutture residenziali extra ospedaliere qualora il paziente fosse ivi accolto e le altre strutture residenziali aziendali.
La gestione degli ausili nuovi viene generata dall’esaurimento degli ausili usati.
Il suddetto servizio riguarda ausili di cui agli elenchi 1, 2a e 2b di cui al DPCM  12 gennaio 2017 e s.m.i., nonché degli aggiuntivi previsti dal Nomenclatore o altre tipologie non riportate nell’elenco ma riconducibili al DPCM 12 gennaio 2017, nonché le tipologie di ausili riutilizzabili del DM 332/99 finché tale norma sarà in vigore.
Non rientrano nel presente appalto gli ausili di esclusiva proprietà dell’utente. 
[bookmark: _heading=h.32hioqz]Il/i locale/i adibito/i a magazzino dovrà/anno essere messo/i a disposizione dall’aggiudicatario tenendo conto di favorire il più possibile l’accessibilità degli utenti.

[bookmark: _heading=h.1hmsyys][bookmark: _GoBack]FINALITÀ, CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha ad oggetto la gestione fisica ed informatizzata di ausili usati/ricondizionati e di ausili nuovi eventualmente acquistati dall’Azienda ULSS 7 e comprende aspetti logistici, tecnico attuativi, organizzativi. 
Il servizio, per entrambi i Distretti, si articola nelle seguenti attività:
PER ENTRAMBI I DISTRETTI:
A) ritiro degli ausili usati presso il domicilio dell’utente e trasporto presso il/i magazzino/i;
B) consegna, montaggio, adeguamento ed istruzioni all’uso per gli ausili  (NB l’istruzione all’uso riguarda le modalità di funzionamento dell’ausilio non l’addestramento all’uso per il paziente es. montascale, letti elettrici, sollevatori, carrozzine elettriche ecc.);
C) inventariazione ed etichettatura di tutti gli ausili;
D) informatizzazione dei processi del servizio;
E) reportistica;
F) numero dedicato all’utenza con fascia oraria minima 9-16 con risposta attiva da lunedì a venerdì
G) sistema di messaggistica istantanea per l’utenza ad esempio Whatsapp business
H) Mail dedicata all’utenza e alle comunicazioni con Az ULSS7 con tempistica di risposta inferiore alle 12 ore;
I) gestione del deposito degli ausili usati e nuovi;
J) verifica dello stato dell’ausilio;
K) pulizia, sanificazione e manutenzione;
L) manutenzione programmata (o preventiva) degli ausili elettromedicali;
M) riparazione, assistenza e ricondizionamento degli ausili sia a domicilio dell’utenza che presso il magazzino (compatibilmente agli interventi effettuabili a domicilio);
N) la fornitura di pezzi di ricambio originali o comunque idonei agli ausili secondo MDR;
O) rottamazione, trasporto a discarica e attestazione di avvenuto smaltimento a norma di legge degli ausili non riutilizzabili;
P) apertura giornaliera del/i magazzino/i per gli utenti con fascia oraria variabile tale da facilitarne l’accesso. Tale accesso non sarà libero ma soggetto ad appuntamento preventivo;
Q) garanzia di almeno 12 mesi su tutti gli interventi manutentivi effettuati, tale garanzia si applica ai pezzi sostituiti in fase di ricondizionamento per la rimessa in funzione e riconsegna;
R) far sottoscrivere all’utente il contratto di comodato d’uso dell’ausilio predisposto dall’Assistenza Protesica.

Eventuali modifiche organizzative che si ripercuoteranno sulla gestione dei servizi in oggetto verranno tempestivamente comunicate alle Ditte aggiudicatarie, che dovranno adeguare le proprie strutture e le proprie organizzazioni operative al fine di far fronte alle necessità indotte da tali modifiche.
Sarà onere della ditta la gestione dei certificati di garanzia, delle marcature CE e dei libretti di manutenzione degli ausili.


A) Ritiro dell’ausilio usato e trasporto presso i magazzini

Ritiro
Il ritiro degli ausili avverrà presso il luogo di utilizzo degli stessi come definito dall’art. 1 “Oggetto del contratto” del presente capitolato. 
La Ditta, su richiesta dell’Azienda ULSS, deve ritirare gli ausili giacenti presso i luoghi di utilizzo degli utenti e da questi non più utilizzati, entro i termini indicati all’art. 5 (Termini per consegne, ritiri, revisione, manutenzione/riparazione e sanificazione) del presente capitolato. Le modalità operative saranno le seguenti: inserimento della richiesta attraverso il gestionale dell’Assistenza protesica, successivo contatto del soggetto appaltatore con utente e conseguente ritiro al domicilio di quest’ultimo. Per questa operazione l’Azienda ULSS 7 inoltrerà le richieste di ritiro attraverso il gestionale in uso, gestito con sistema informatizzato. Detto modulo reca il nome della persona, l’indirizzo e l’elenco dei beni da ritirare. In caso di inutilizzabilità del sistema informatico (a causa di blocco dovuto a qualsivoglia causa, anche interventi di manutenzione) o malfunzionamento o, comunque, nelle more della conclusione della fase di start – up, qualora la stazione appaltante lo richieda detta richiesta potrà essere inoltrata dall’Azienda ULSS competente a mezzo e – mail all’indirizzo che la Ditta indicherà. La Ditta dovrà comunque provvedere tempestivamente appena possibile alla successiva registrazione informatica. 
Il ritiro dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dall’inserimento nel programma della relativa richiesta di ritiro, nel caso vi siano difficoltà a contattare utente tale difficoltà dovrà essere repentinamente comunicata a mezzo mail.
La Ditta dovrà assicurarsi l’attestazione, mediante firma da parte dell’utente, di avvenuto ritiro; copia di detta attestazione dovrà rimanere all’assistito. Tali ritiri con firma da parte del paziente o caregiver potranno essere anche digitali e gestiti mediante supporti informatici tipo palmari attraverso apposito programma informatico messo a disposizione da parte del fornitore. Tale modalità pur non essendo vincolante verrà valutata in sede di gara.
L’avvenuto ritiro dovrà essere registrato entro i tempi previsti, nell’apposito applicativo software messo a disposizione dell’affidatario dall’Azienda ULSS, come stabilito alla successiva lett. D) “Informatizzazione dei processi del servizio” del presente articolo.
In caso di ritiro di ausili manomessi o deteriorati da uso improprio dell’utente, ovvero mancanti in tutto o in parte dei componenti assegnati, l’aggiudicatario dovrà segnalare immediatamente a mezzo e – mail la circostanza all’Azienda ULSS e registrare la condizione dell’ausilio, nell’apposita sezione all’interno della procedura informatizzata, come stabilito alla lett. D) “Informatizzazione dei processi del servizio” del presente articolo ovvero, nel caso di inutilizzabilità del sistema informatico (a causa di blocco dovuto a qualsivoglia causa, anche interventi di manutenzione) o malfunzionamento o, comunque, nelle more della conclusione della fase di start – up alla segnalazione a mezzo e – mail.
In caso di mancata reperibilità dell’utente la Ditta effettuerà almeno tre tentativi di contatto telefonico in diverse fasce orarie, nell’arco dei 3-5 giorni lavorativi successivi alla data di autorizzazione, dopodiché segnalerà al Ufficio Protesi e Ausili dell’Azienda ULSS (con nota e-mail) l’impossibilità di ritiro, specificando il motivo e le date dei tentativi di contatto. L’aggiudicatario dovrà provvedere a contattare l’utente anche con mezzi come Whatsapp (con account business) e via mail nel caso in cui la comunicazione telefonica sia infruttuosa.
Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dalla Ditta in caso di particolari problemi o difficoltà incontrati al domicilio dell’utente.
La Ditta, ai fini dell’emissione della fattura relativa al servizio di ritiro degli ausili, come previsto dal successivo art. 19 “Modalità di fatturazione e pagamenti” del presente capitolato speciale, dovrà considerare il “ritiro andato a buon fine”.
Il venire meno della necessità dell’ausilio per decesso o altra causa sarà tempestivamente comunicata informaticamente alla ditta da parte dell’Azienda ULSS. Nel caso in cui la ditta durante la consegna, venisse a conoscenza dell’intervenuto decesso dell'assistito, dovrà avvisare immediatamente l'ufficio competente dell’Azienda ULSS, in tal caso non verrà corrisposta la sanificazione per il successivo riutilizzo ma solo la consegna.
Al momento del ritiro la Ditta dovrà verificare la presenza del codice di inventario. In caso di assenza dovrà contattare gli uffici competenti per il recupero del codice di inventario. In occasione del ritiro, la Ditta è tenuta alla registrazione informatica dell’avvenuto ritiro.
E’ a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata nei tempi previsti da capitolato.
La merce non ritirata entro 7 giorni lavorativi dalla presa in carico del ritiro per cause non esplicitate tempestivamente (es.: accordi con utente), potrà essere ritirata non riconoscendo alla ditta inadempiente ogni spesa sostenuta.
Nel caso in cui al ritiro consegua la decisione di rottamazione sarà riconosciuto alla Ditta il compenso per il solo ritiro.

Trasporto degli ausili
Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato dalla Ditta con personale idoneo e con mezzi ad uso esclusivo del presente appalto, adeguati al mantenimento sicuro ed igienico rispettando il ciclo delle consegne degli ausili sanificati ed il ritiro degli ausili sporchi, ovvero rispettando il ciclo pulito/sporco.
Gli automezzi impiegati dovranno rispondere alle norme in materia di trasporto dei dispositivi protesici, essere conformi alla normativa in materia di circolazione stradale e possedere attrezzature idonee a garantire e mantenere la qualità di ausili durante il trasporto comprese le caratteristiche di igiene. 
La flotta deve essere adeguata nella consistenza e nelle dimensioni. I mezzi devono avere adeguate dotazioni (es. sponda idraulica, rampe pieghevoli, compartimentazione interna che assicuri la separazione fisica tra gli ausili in consegna/ausili igienizzati e quelli in ritiro/ “sporchi”), possibilmente con pedana elevatrice considerato che è previsto anche il trasporto di ausili ingombranti e pesanti (es.: carrozzine elettriche, montascale, letti elettrici), ed obbligatoriamente dotati di rampe mobili al loro interno.
Gli automezzi dovranno possedere dimensioni compatibili con l’accessibilità ai diversi luoghi in cui sarà svolto il servizio. Tutti i mezzi dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato d’utilizzo e di pulizia, dovranno essere dedicati al trasporto esclusivo dei dispositivi oggetto del servizio di cui si tratta e non potranno essere utilizzati per altre tipologie di trasporto.
È fatto espresso divieto alla Ditta di chiedere la corresponsione e/o accettare alcuna dazione di denaro e/o utilità di natura economica, a qualsivoglia titolo, da parte degli utenti al momento del ritiro degli ausili, pena la risoluzione del contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio un numero di mezzi di trasporto ad uso esclusivo del presente appalto congruo con riferimento al rispetto dei tempi di consegna indicati in sede di gara. Fra di essi dovranno essere previsti anche mezzi in grado di far fronte alle eventuali situazioni di disagio che dovessero verificarsi (ad esempio consegne in zone montane durante la stagione invernale). La dotazione e le caratteristiche dei mezzi dovranno corrispondere quanto descritto nell’offerta tecnica. 
I mezzi dovranno essere:
· 2 furgoni a passo lungo con portata 35 quintali
· 1 furgone a passo corto attrezzato con una officina mobile
Nel caso in cui vi siano particolari condizioni che creino picchi anomali di attività lavorativa il fornitore del servizio dovrà essere in grado di aumentare la flotta con mezzi “Jolly” per il tempo necessario a far fronte a tali richieste. Si chiede di riportare nel progetto tecnico tale disponibilità.
I mezzi dovranno essere di nuova generazione e con impatto ecologico limitato.

B) Consegna, montaggio, adeguamento ed istruzioni all’uso
La Ditta, a seguito di ordine autorizzazione inoltrata attraverso il gestionale in uso dall’Assistenza protesica dell’ULSS 7, come previsto dalla successiva lett. D) “Informatizzazione dei processi del servizio” del presente articolo, deve consegnare l’ausilio/gli ausili (proveniente/i dal parco ausili giacenti presso il magazzino o da nuove acquisizioni) al piano presso il luogo di utilizzo dell’utente e, quindi, provvedere ai relativi montaggio ed installazione, nonché alla regolazione qualora sia stata preventivamente richiesta dallo specialista in sede di prescrizione, in base alle caratteristiche antropometriche e alle necessità dell’utente, previo avviso telefonico all’utenza, entro i termini indicati al successivo art. 5 “Termini per consegne, ritiri, revisione, manutenzione/riparazione e sanificazione” del presente capitolato.
La Ditta dovrà consegnare ausili funzionalmente efficienti, in perfette condizioni igieniche e di aspetto, adeguati alle necessità dell’utente, conformi all’ordine di consegna e corredati della documentazione per il suo stesso utilizzo. Il fornitore del servizio dovrà garantire il perfetto funzionamento degli ausili sanificati per almeno 6 mesi dalla consegna, sono esclusi da tale garanzia utilizzi inappropriati da parte dell’utenza.
Gli ausili saranno consegnati ed installati ovvero montati e pronti all’uso a cura della Ditta aggiudicataria e sotto la sua responsabilità, da personale idoneamente formato e qualificato (cfr. successivo art. 7 “Personale impiegato nell’appalto” del presente capitolato speciale). L’Azienda ULSS si riserva, ove ritenuto necessario, di effettuare controlli e verifiche sulle relative competenze e sulle modalità di svolgimento del servizio.
La consegna dovrà avvenire a seguito di appuntamento concordato con un intervallo consentito di massimo 2 ore in più o in meno. 
La Ditta, in particolare per gli ausili che richiedono dimostrazione e addestramento ovvero istruzione al funzionamento dell’ausilio per un corretto utilizzo (letti elettrici, carrozzine elettriche, montascale e sollevatori), deve fornire, altresì, l’idonea assistenza prestata da tecnici abilitato in possesso dei relativi titoli. La presenza di tale tecnico specializzato dovrà essere garantita per almeno 38 ore settimanali presso il territorio dell’Azienda ULSS 7 a disposizione per regolazioni ed adattamenti degli ausili su specifiche necessità cliniche.  Oltre alla presenza di tale tecnico dovrà essere disponibile un tecnico ortopedico regolarmente iscritto al relativo ordine professionale con comprovata esperienza in manutenzione e regolazioni di ausili, anche con elettronica complessa. Il tecnico ortopedico dovrà essere disponibile per circa 200 ore annue per le necessità del presente appalto e dovrà essere reperibile e disponibile entro 2 giorni dalla chiamata per effettuare il servizio richiesto. 
In caso di indisponibilità dell’ausilio la Ditta dovrà segnalare la necessità di nuova acquisizione all’Azienda. È compito della Ditta monitorare costantemente i flussi delle forniture e delle giacenze a magazzino e confrontarsi con il referente aziendale per gli ordini.
All’atto della consegna la Ditta, mediante personale munito di cartellino di identificazione con foto, nominativo e azienda di appartenenza, avvalendosi, se necessario, di un “tecnico qualificato” o di un tecnico ortopedico qualora sia esplicitamente richiesto e necessario, dovrà:
1. verificare la corrispondenza dell’ausilio fornito rispetto l’autorizzazione;
2. ove necessario e prescritto precedentemente, adeguare l’ausilio secondo le caratteristiche antropometriche e le necessità dell’utente e le indicazioni del medico prescrittore, di cui all’ordine di consegna;
3. informare ed istruire il paziente e/o il caregiver sull’uso dell’ausilio/ degli ausili consegnato/i e sulle relative procedure di pulizia e di ordinaria manutenzione da eseguirsi a cura dell’utente e consegnare il libretto di istruzioni in lingua italiana, nonché i riferimenti per assistenza (numero verde), come previsto dalla successiva lett. F) “Numero e mail dedicati all’utenza” o eventuali reclami. Del compimento di detta attività dovrà essere data evidenza su apposito modulo cartaceo che riporti firma dell’istruttore e di chi riceve l’istruzione;
4. in caso si tratti di sollevatori, montascale e ausili a funzionamento elettrico, educare il caregiver al corretto utilizzo e, altresì, verificare l’effettiva capacità di utilizzo attraverso prove pratiche, nel caso dei montascale tale prova dovrà essere svolta prima della prescrizione di concerto con lo specialista. Nel caso del montascale dovrà essere anche valutata la reale capacità del caregiver di gestire l’ausilio;
5. istruire l’utente e/o il caregiver sugli oneri a suo carico anche per quanto riguarda la tempestiva comunicazione ed il ritiro dell’ausilio in caso di cessazione dell’utilizzo;
6. imballare, disimballare e smaltire a proprie spese il materiale di imballaggio;
7. rilasciare il documento di consegna che dovrà essere firmato dall’incaricato alla consegna e dal ricevente (firma e nome e cognome in stampatello). Il documento di consegna, del quale dovrà essere rilasciata copia all’Ufficio Protesi e Ausili dell’Azienda ULSS e una all’utente, dovrà indicare:
· la data di consegna;
· il numero e data ordine;
· quantità e descrizione del/i bene/i consegnato/i;
· numero d’inventario dell’Azienda ULSS del/i bene/i.
Al documento di consegna dovrà essere, altresì, allegato un documento attestante:
· l’avvenuta informazione e istruzione sul corretto uso, mantenimento e pulizia dell’ausilio;
· l’avvenuto addestramento e verifica di effettiva capacità di utilizzo dell’ausilio da parte dell’interessato o caregiver;
· consegna di eventuale manuale d’uso e relativo periodo di garanzia, collaudo funzionale e le scadenze degli interventi di manutenzione ordinaria previsti;
· divieto di manomissione dell’ausilio pena addebito del valore inventariale all’assistito (v. modulo ad hoc con firma dell’utente);
· numero di telefono utile a richiedere assistenza in caso di necessità di intervento di manutenzione degli ausili.
In caso di prescrizione di montascale, fermo restando quanto già previsto dalla normativa in materia, alla Ditta è richiesto di eseguire un sopralluogo preventivo per la valutazione delle scale su cui dovrà essere utilizzato l’ausilio stesso. Dovrà essere rilasciata una copia della valutazione all’utente e all’Ufficio Protesi ed Ausili dell’Azienda ULSS; il sopralluogo dovrà essere effettuato da personale qualificato dell’impresa aggiudicataria, con l’ausilio di un tecnico specializzato responsabile di idoneità tecnica dell’utilizzo nel sito identificato e valutato con apposito verbale.
Nel caso la Ditta dovesse accertare impedimenti strutturali che non consentono l’utilizzo del dispositivo in sicurezza, nulla sarà dovuto dall’Azienda ULSS per il sopralluogo. In caso di esito positivo del sopralluogo, all’atto della consegna, la Ditta dovrà provvedere, mediante tecnico specializzato, ad istruire l’assistente sull’uso dell’ausilio dichiarando l’avvenuto addestramento.
L’affidatario dovrà attestare ogni inconveniente registrato al momento della consegna del prodotto revisionato; detta attestazione dovrà essere allegata al documento di consegna.
In caso di mancata reperibilità dell’utente la Ditta effettuerà almeno tre tentativi di contatto telefonico in diverse fasce orarie ed in giornate diverse in un periodo di 7 giorni dal primo contatto. Il fornitore dovrà tentare anche il contatto attraverso l'account Whatsapp (business) qualora l’utente ne sia dotato. Le chiamate devono avvenire in diverse fasce orarie ed in giorni diversi. Nel caso in cui tutti i tentativi siano infruttuosi l’aggiudicatario segnalerà all’Ufficio Protesi e Ausili dell’ULSS (con nota e-mail) l’impossibilità di consegna, specificando il motivo e le date dei tentativi di contatto. 
Il fornitore dovrà comunicare alla stazione appaltante la rilevazione di particolari problemi o difficoltà incontrati al domicilio dell’utente.
Nel caso in cui il paziente o il familiare rifiuti la consegna, l'addetto alla consegna annoterà sulla scheda/verbale i motivi del rifiuto e raccoglierà la firma di colui che rifiuta, comunicherà l'evento, contestualmente, alla propria centrale operativa, affinché quest'ultima possa in tempi reali contattare l’Ufficio Protesi e Ausili dell’Azienda ULSS al fine di concordare eventuali soluzioni alternative. In tal caso verrà corrisposto il solo costo della consegna.
In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi, la Ditta dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione, entro le 24 ore dalla contestazione da parte dell’Azienda ULSS, con altro ausilio presente nei magazzini.
L’avvenuta consegna dovrà altresì essere registrata nell’apposito applicativo software messo a disposizione dell’affidatario dall’Azienda ULSS, come stabilito alla successiva lett. D) “Informatizzazione dei processi del servizio” del presente articolo.
Eventuali motivate eccezioni dovranno essere comunicate all’Ufficio Protesi ed Ausili dell’Azienda ULSS da parte della Ditta aggiudicataria.
La tempistica per la consegna degli ausili dovrà essere entro 4 giorni lavorativi dal momento di inserimento dell'autorizzazione. In caso di urgenze o dimissioni protette, solitamente caratterizzate da necessità di assistenza tempestive si chiede la consegna entro 48 ore dall'inserimento dell’autorizzazione. Nel caso di urgenze segnalate per malfunzionamenti materassi antidecubito o necessità di utilizzo urgente dello stesso è richiesta la consegna entro 24 ore dall'inserimento dell’autorizzazione.
Sarà cura della ditta stessa verificare, preventivamente alla consegna, la presenza al domicilio dell'assistito, al fine di evitare che il medesimo non sia presente al momento della ricezione della merce.
In caso di mancata reperibilità dell'assistito la Ditta effettuerà almeno tre tentativi di contatto telefonico in diverse fasce orarie dopodiché segnalerà all'ufficio ULSS ordinante (con nota mail) l'impossibilità di consegna, specificando il motivo e le date dei tentativi di contatto.
Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dalla Ditta in caso di particolari problemi o difficoltà incontrati al domicilio dell'assistito.
La ditta dovrà, tramite un tecnico, effettuare un sopralluogo negli ambienti per la verifica dell'idoneità dell'ausilio e dei locali atti a contenere l'ausilio stesso. Inoltre dovrà provvedere a:
· montare e predisporre "a regola d'arte" gli ausili, secondo le specifiche previste dal produttore e secondo le norme di sicurezza vigenti;
· predisporre tutte le regolazioni necessarie per adattare gli ausili all'assistito e garantire il corretto funzionamento;
· istruire l’assistito o suo familiare sull'utilizzo degli ausili consegnati, sulle procedure di pulizia e ordinaria manutenzione con contestuale consegna di manuale d'istruzioni in lingua italiana.
Il personale qualificato, con padronanza della lingua italiana, dovrà essere munito di idoneo cartellino di identificazione con foto, nominativo e azienda di appartenenza. 
La merce rifiutata per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese della Ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa entro gli stessi termini previsti per la consegna a domicilio in urgenza, con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta aggiudicataria sarà considerata “mancata consegna”. È a carico della Ditta aggiudicataria ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata alla Ditta aggiudicataria addebitando ogni spesa sostenuta. 
C) Inventariazione
La Ditta, prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio oggetto del capitolato, dovrà reperire tutte le informazioni rilevanti per la corretta gestione degli ausili.
Dovrà inoltre prelevare a suo carico gli ausili di proprietà e giacenti presso il deposito della Ditta Lartotecnica Srl situato in Romano d’Ezzelino (VI) via Col Roigo e presso il magazzino aziendale situato a Thiene presso il Centro Boldrini sito in Via Boldrini, n. 1, quindi, provvedere al recupero del materiale, alla presa in carico, alla verifica dello stato degli  ausili e all’inventariazione degli stessi e, quindi, alle riparazioni e sanificazioni necessarie secondo le necessità e le indicazioni del servizio aziendale.
L’attività di presa in carico, verifica, inventariazione e trasporto al magazzino individuato dalla aggiudicataria non sarà ricompensata a parte ma si ritiene ricompresa nell’appalto. Potrà essere riconosciuto solo il prezzo per la manutenzione/sanificazione di ausili appena ritirati ovvero non già sanificati. Il tutto avverrà comunque in contradditorio con un referente dell’Azienda ULSS.
La Ditta, quindi, per le apparecchiature elettromedicali, redigerà il cronoprogramma delle manutenzioni programmate (o preventive), di cui alla lettera j) “Manutenzione programmata (o preventiva) degli ausili elettromedicali”.
Gli ausili che sono presso il domicilio vengono recuperati entro massimo 2 mesi dall’avvio del servizio e l’operazione si concretizza su ordine di ritiro da parte dell’Azienda ULSS come descritto nelle parti sopra declinate.
Le procedure relative al passaggio delle giacenze degli ausili, in particolare la rilevazione iniziale e la presa in carico, nonché la verifica dello stato degli ausili saranno svolte in contraddittorio con l’Azienda ULSS e definite da eventuali indicazioni scritte al completamento delle operazioni nel verbale di avvio dell’esecuzione.
La Ditta, in particolare, deve farsi carico delle attività di seguito descritte:
01. Presa in carico
L’attività di presa in carico iniziale degli ausili dovrà prevedere il recupero degli ausili dagli attuali magazzini ed effettuare il trasferimento degli stessi presso il/i deposito/i che la Ditta metterà a disposizione per l’espletamento del servizio di cui si tratta.
La Ditta dovrà garantire il censimento di tutti gli ausili presi in carico verificando la giacenza e completando l’inserimento nel data base di proprietà dell’Azienda ULSS secondo le modalità indicate dalla stessa ULSS 7 in relazione al gestionale in uso in tal momento.
02. Inventariazione
Tutti gli ausili stoccati a magazzino devono possedere un numero identificativo (numero inventario ULSS e/o “Aster”) al fine di consentire una gestione informatizzata del prodotto e seguirne la tracciabilità.
Per i beni già in uso e ritirati dal domicilio del paziente, privi di numero di inventario l’operazione di inventario verrà effettuata in collaborazione con l’addetto che l’azienda metterà a disposizione, secondo tempi e modalità che si concorderanno tra le parti. La richiesta di codifica di tale bene dovrà avvenire via mail o con altro mezzo richiesto dalla stazione appaltante entro massimo 3 giorni dall’avvenuto ritiro, l’identificazione dell’ausilio con il codice identificato dovrà avvenire entro 24 ore.
03. Registrazione informatica
La Ditta, a partire dal momento della presa in carico di ogni ausilio, sarà responsabile della corretta e tempestiva registrazione informatica, assicurando sempre l’allineamento della corretta e tempestiva registrazione informatica tra la consistenza fisica e contabile delle giacenze. La registrazione nel gestionale aziendale ULSS 7 dovrà avvenire entro le 48 ore dalla consegna all’utente e potrà avvenire entro massimo 72 ore per sanificazione, ritiro ed altre operazioni.
04. Verifica di qualità
La presa in carico presuppone l’idoneità del bene all’utilizzo per cui è destinato. Nel caso in cui i beni si presentassero con difetti o risultassero inidonei si seguirà per questi le disposizioni descritte nelle lettere K) e L) procedure di riparazione o rottamazione.
Per gli ausili che hanno marcatura CE l’appaltatore dovrà verificare la presenza del manuale d’istruzione d’uso. In caso di mancanza l’appaltatore produrrà scheda apposita chiedendola al produttore.
05. Cronoprogramma delle manutenzioni programmate (o preventive) delle apparecchiature elettromedicali
La Ditta per le apparecchiature elettromedicali indicate all’art. 4 punto 4 della tabella redigerà il cronoprogramma delle manutenzioni programmate, indicando: le apparecchiature oggetto della presente manutenzione (tipologia e quantità), il tipo dell’intervento/degli interventi manutentivi prescritti dalla normativa vigente e la relativa periodicità.
In fase di avvio del contratto in contraddittorio con l’Azienda ULSS la Ditta aggiudicataria provvederà ad effettuare la ricognizione delle effettive quantità e qualità di apparecchiature da manutentare.
D) Informatizzazione dei processi del servizio
La Ditta, dovrà utilizzare l’apposito applicativo software messo a disposizione dall’Azienda ULSS, accessibile tramite Internet, con la quale il personale della Ditta stessa dovrà svolgere le seguenti funzioni: 
· interrogazione degli ordini e conseguente registrazione dell’avvenuta consegna ovvero della mancata consegna, come previsto dalla precedente lett. B) “Consegna, montaggio, adeguamento ed istruzioni all’uso” del presente articolo. Si precisa, altresì, che in caso di montascale, dal report di avvenuta consegna dovrà altresì risultare l’esito positivo del sopralluogo effettuato;
· interrogazione delle richieste di ritiro e conseguente registrazione dell’avvenuto ritiro;
· registrazione della condizione degli ausili manomessi o deteriorati;
· caricamento dei magazzini iniziali;
· registrazione della messa in sanificazione del materiale ritirato;
· registrazione dell’avvenuta sanificazione e della messa in disponibilità dell’ausilio ritirato;
· registrazione degli interventi di manutenzione programmata o preventiva;
· interrogazione delle richieste di riparazione e assistenza non programmate e registrazione delle avvenute riparazioni, come previsto dalla lett. K) “Riparazione e assistenza” del presente articolo;
· registrazione della necessità/opportunità di rottamazione, che avverrà, per la parte fisica da parte della Ditta, con l’eliminazione dell’etichetta e la rottamazione del bene e per la parte informatica da parte dell'’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell’ULSS con la cancellazione inventariale del bene;
· registrazione della rottamazione, di cui al presente articolo, lett. L) “Rottamazione, trasporto a discarica e attestazione di avvenuto smaltimento degli ausili non riutilizzabili”;
· inserimento su software (SW) gestionale dei dati degli ausili nuovi.
· eventuali nuove funzioni necessarie per il corretto svolgimento dell’appalto e rese disponibili con eventuali aggiornamenti degli applicativi
La procedura informatica è la stessa che gli operatori dell’Ufficio Protesi e Ausili utilizzano al momento dell’indizione della gara per l’affidamento del servizio di cui si tratta, per la gestione dell’assistenza protesica.
La mancata attivazione dell’informatizzazione del servizio e dell’integrazione con la procedura informatica della singola Azienda ULSS, nei tempi successivamente stabiliti, comporterà la risoluzione del contratto.
Eventuali costi di formazione per il personale dell’aggiudicatario per apprendere il funzionamento del sistema informatico saranno a carico dell’aggiudicatario stesso, anche in caso di aggiornamenti o evoluzioni successive del programma; sarà altresì a carico dell’aggiudicatario l’idonea dotazione di stazioni di lavoro.
E) reportistica
La Ditta, come previsto alla precedente lett. D) “Informatizzazione dei processi del servizio”, dovrà assicurare l’informatizzazione di tutti i processi ed attività oggetto del capitolato, in modo da garantire la tracciabilità e l’archiviazione informatiche, fornendo trimestralmente report che illustri nel dettaglio l’attività svolta o report specifici su richiesta dell’Azienda, senza oneri aggiuntivi.
La Ditta aggiudicataria sarà responsabile della correttezza e tempestività delle registrazioni eseguite così come dell’archiviazione della documentazione cartacea che dovrà essere consegnata, su richiesta dell’Azienda ULSS, al Servizio Protesi Ausili con tempestività.
F) Numero e mail dedicati all’utenza
La Ditta deve mettere a disposizione un servizio di cortesia (numero telefonico e servizio mail) dedicato all’utenza, in funzione dal lunedì al venerdì (dalle ore 8,30 alle ore 12,30 con almeno una giornata dove venga garantita fascia telefonica fino alle 17) e che possa registrare e gestire appuntamenti di consegna, eventuali reclami, richieste di intervento, suggerimenti.
Il personale impiegato in tale servizio dovrà essere adeguatamente formato.
Trimestralmente la Ditta aggiudicataria dovrà fornire all’Azienda ULSS il report nominativo relativo alle chiamate e agli interventi effettuati.
G) Deposito degli ausili usati e nuovi e gestione degli ausili nuovi
Deposito degli ausili 
La Ditta aggiudicataria deve effettuare l’adeguato stoccaggio degli ausili e dei presidi di proprietà dell'Azienda ULSS in locali idonei e conformi alla normativa in vigore e si impegna ad adottare le misure necessarie all’adeguamento all’eventuale normativa sopravveniente. Tali locali dovranno essere spazi coperti e climatizzati ad uso esclusivo del presente appalto. Si specifica che gli ausili di proprietà di ULSS 7 dovranno essere stoccati unicamente nel magazzino presentato nell’offerta tecnica e per nessuna ragione dovranno essere gestiti da altri depositi pena la decadenza dell’appalto. Tale deposito dovrà essere nel territorio dell’Azienda ULSS 7 facilmente raggiungibile ubicato preferibilmente lungo vie ad elevato scorrimento. Potrà essere eventualmente valutato come alternativa un magazzino ubicato in provincia di Vicenza ed in posizione strategica tra i due distretti dell’ULSS 7 (come ad esempio nei comuni di Dueville o Sandrigo). 

La Ditta, qualora al momento della presentazione dell’offerta nella procedura di gara, non disponesse di tale struttura, dovrà provvedere a costituirla entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione. La Ditta dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l’esercizio dei servizi richiesti e dovrà fornire idonea dichiarazione.
Il magazzino dovrà essere adibito in via esclusiva all’attività oggetto del presente capitolato. 
I locali dovranno possedere i requisiti minimi di seguito indicati:
· essere sufficientemente ampi in modo da contenere agevolmente gli ausili della Azienda ULSS;
· avere una zona di ricezione dei presidi ritirati da sanificare separata dalla zona di stoccaggio degli ausili sanificati e disponibili per il successivo riutilizzo;
· avere una zona di sanificazione e riparazione ausili separata da quella di stoccaggio degli stessi;
· avere una zona di stoccaggio degli ausili in attesa di rottamazione;
· avere una zona di stoccaggio degli ausili nuovi;
· essere dotati di un sistema di antintrusione e di un sistema di antincendio;
· rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro così come ai suoi eventuali sopravvenienti aggiornamenti;
· una zona per prove con utenza, decorosa e di dimensioni adeguate.
La Ditta dovrà adottare tutte le misure necessarie per mantenere gli ausili a deposito in perfette condizioni di igiene, di funzionalità e di utilizzo, anche al fine di proteggere gli ausili a deposito dalla polvere e da altri agenti atmosferici che possano alterarne lo stato.
I locali, in regola con le normative vigenti nel settore, anche in materia di sanificazione, dovranno corrispondere alle caratteristiche descritte nella offerta tecnica, degli stessi dovrà essere fornita descrizione e planimetria.

La dotazione minima di attrezzature presenti presso i magazzini dovrà essere configurata in modo tale da
garantire l’esecuzione dei servizi richiesti, dovrà indicativamente prevedere:
· Banchi da lavoro
· Apparecchiature abbattimento carica batterica
· Bioluminometri
· Cellophanatrice
· Analizzatore automatico di sicurezza elettrica
· Tester verifica capacità ed efficienza batterie
· Etichettatrici (tipo Dymo)
· Lavatrice ed asciugatrice per imbragature
· Transpallet
· Carrelli vari
· Apparecchiature per lavaggio, sanificazione ed asciugatura a norma
· Dotazioni informatiche
· Attrezzature varie d’officina: le ditte aggiudicatarie saranno tenute a dotarsi di tutte quelle piccole attrezzature necessarie per un efficiente svolgimento delle attività di cui al presente capitolato speciale.

Il personale del magazzino dovrà essere a disposizione del servizio assistenza protesica e dei clinici afferenti all’azienda in caso di richieste per individuare ausili con particolari caratteristiche, come minimo nell'orario 8:30 - 16. Nello specifico per particolari necessità la stazione appaltante contatterà il personale tecnico della ditta aggiudicataria per richiedere la disponibilità di ausili con caratteristiche specifiche. Tali richieste avverranno via mail o telefono e la risposta dovrà essere rapida ovvero non superiore alle 24 ore o immediata qualora sia dichiarata l’urgenza.

Gestione e deposito degli ausili nuovi
Il servizio si articola in:
· ricevimento della merce a magazzino e successiva consegna all’Ufficio protesi e ausili dell’Azienda ULSS del DDT; 
· stoccaggio nel deposito; 
· inventariazione ed etichettatura (compresa la ri-etichettatura nel caso sia persa); 
· inserimento su software (SW) gestionale dei dati dei dispositivi; 
· consegna, a seguito di assegnazione, al luogo di utilizzo del paziente, messa in opera, adeguamento e istruzione all’uso;
· manutenzione preventiva e programmata (fatti salvi gli eventuali interventi rientranti nella garanzia post – vendita, che saranno effettuati dal fornitore/produttore degli ausili medesimi); 
· servizio di assistenza e riparazione (fatti salvi gli eventuali interventi rientranti nella garanzia post –vendita, che saranno effettuati dal fornitore/produttore degli ausili medesimi)
· smaltimento ecologico degli imballaggi.
Si chiede che vi sia una gestione dei ddt elettronica ovvero che vi sia la conferma di consegna firmata dall’utente con firma olografa e nome e cognome in stampatello, eventuale grado di parentela. Tale documentazione dovrà essere facilmente consultabile attraverso un database di un software dedicato di utilizzo intuitivo e che ciascun DDT sia identificabile per il singolo utente.
L’affidatario del servizio dovrà mettere a disposizione presso il magazzino in cui viene depositato il materiale ricondizionato spazi adeguati per il ricovero degli ausili terapeutici nuovi, acquistati direttamente dall’Amministrazione, provvedendo:
· al ricevimento degli ausili nuovi, consegnati su ordine dell’Amministrazione e alla verifica dei quantitativi pervenuti rispetto a quanto dichiarato sul documento di trasporto; 
· all’immediata segnalazione, in caso di scoperta difformità tra quanto ordinato e quanto consegnato in termini di quantità e/o qualità-funzionalità, alla Ditta responsabile della fornitura nonché all’Amministrazione;
· all’apertura delle confezioni in cui risultano contenuti i presidi nuovi, alla verifica della presenza di tutte le parti costituenti l’ausilio, del libretto d’istruzione del dispositivo in lingua italiana e della certificazione di garanzia;
· registrazione del numero di inventario (numero inventario Amministrazione anche detto “Aster”) e gestione informatizzata degli stessi attraverso il sistema software con il quale sono gestiti gli ausili riciclati. La gestione dell’operazione di inventario verrà concordata con il competente servizio aziendale; 
· allo smaltimento del materiale di imballaggio secondo appropriate logiche di riciclo e rispetto ambientale; 
· alla consegna e montaggio degli ausili terapeutici presso il domicilio degli assistiti, applicando le medesime condizioni previste per gli ausili riciclati; 
· al montaggio delle eventuali parti che costituiscono il presidio (applicazione di piccoli elementi: rotelle, guarnizioni, viti, etc.); 
· a fornire al paziente le istruzioni per l’uso previste dalla normativa vigente;
· ad ogni ulteriore intervento necessario per assicurare la perfetta funzionalità e sicurezza come previsto dalla normativa vigente.
H) verifica dello stato dell’ausilio;
La Ditta, dopo aver ritirato l’ausilio e averlo trasportato presso il proprio magazzino, deve verificarne lo stato con personale con idonea qualifica, al fine di dichiararne la possibilità di riutilizzo o l’opportunità/necessità della rottamazione dello stesso.
Nel caso in cui siano danneggiate parti strutturali dell’ausilio che abbiano un costo elevato, l’ausilio può essere dichiarato dall’impresa aggiudicataria “irreparabile”. La non riparabilità è rilevata dall’impresa aggiudicataria ma deve essere valutata in contraddittorio con l’Azienda Sanitaria. 
L’opportunità/necessità di effettuare la rottamazione di un ausilio dovrà essere segnalata dalla Ditta all’interno del sistema informatico mediante la compilazione di un rapporto ovvero, nel caso di inutilizzabilità del sistema informatico (a causa di blocco dovuto a qualsivoglia causa, anche interventi di manutenzione) o malfunzionamento o, comunque, nelle more della conclusione della fase di start – up, a mezzo e – mail.
La rottamazione potrà quindi essere eseguita solo a seguito dell’autorizzazione dell’Azienda ULSS.
Prima di autorizzare la rottamazione, l’Azienda ULSS potrà richiedere idonea documentazione (anche fotografica) comprovante la necessità di procedere allo smaltimento dell’ausilio, o effettuare sopralluoghi presso i locali del magazzino.
I) Pulizia, sanificazione e disinfezione
Per pulizia deve intendersi la rimozione di materiale estraneo (sporcizia, materiale organico ecc.) da oggetti e superfici. È di solito eseguita con acqua e detergenti, riduce sensibilmente il numero di microorganismi presenti ed è comunque un’azione preliminare che deve precedere il processo di disinfezione. Per consentire un pronto riutilizzo degli ausili gli stessi dovranno essere sanificati entro 3 giorni lavorativi a decorrere dalla data del ritiro, un tempo inferiore verrà valutato alla presentazione del progetto tecnico.
Per sanificazione deve intendersi la metodica che si avvale di detergenti per ridurre il numero di contaminazione microbica a livelli tollerati e di sicurezza per i soggetti sani. 
Per disinfezione deve intendersi la metodica capace di ridurre la contaminazione microbica su oggetti e superfici inanimate mediante l’applicazione di idonei agenti chimici (disinfettanti).
Qualora l’ausilio sia riutilizzabile, gli ausili dovranno essere puliti e sanificati in tutte le componenti, con particolare attenzione alle parti a contatto del paziente per le quali l’affidatario dovrà procedere allo smontaggio e al conseguente rimontaggio per effettuare la sanificazione completa; anche tutte le parti mobili ed accessorie (ad es. cinghie, bretellaggi e imbragature varie) dovranno essere rimosse e rimontate in modo da ottenere un risultato igienico ottimale. Dovranno essere rispettate le norme igienico sanitarie vigenti, ed utilizzati detergenti e disinfettanti adeguati alla tipologia e alla qualità del materiale. È vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare acido cloridrico ed ammoniaca.
Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere compatibili con le indicazioni fornite dal produttore dell’ausilio, dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (in tema di biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) oltre che essere accompagnati dalla Scheda Tecnica che indichi:
· il nome del produttore;
· le caratteristiche del prodotto;
· il contenuto in percentuale di principi attivi;
· il dosaggio di utilizzo;
· il PH della soluzione in uso;
· i simboli di pericolo, le segnalazioni di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
· concentrazioni d’uso indicate per garantire l’efficacia antibatterica.
L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di valutare che i prodotti utilizzati garantiscano la disinfezione di alto livello in base alle indicazioni di linee guida autorevoli EBM.
In caso di danni all’ausilio, causati dall’utilizzo improprio di prodotti di igiene e di pulizia, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la sostituzione della parte lesa, con onere a carico della stessa. In caso di rifiuto o di mancato adempimento entro il termine di 30 giorni solari dalla richiesta, sarà detratta dalla fattura emessa dall’aggiudicatario la spesa sostenuta dall’Azienda c/o terzi per la riparazione del danno.
L’ausilio pulito e sanificato dovrà essere adeguatamente stoccato in luoghi puliti, separati da quelli in cui è stoccato il materiale sporco, e coperto al fine di evitare l’accumulo di polvere.
La piccola manutenzione, cioè la sostituzione di piccole parti di ricambio, quali viti, manopole, puntali, lampadine, tappo, valvole, cavi alimentazione, interruttori luminosi, ecc. si intende già compresa nel prezzo offerto per la sanificazione dell’ausilio.
La relazione descrittiva delle modalità adottate per la pulizia e la sanificazione degli ausili dovrà essere inserita nella documentazione tecnica presentata in sede di gara (Busta “B” documentazione tecnica”).
L’avvenuta sanificazione che determina la messa in disponibilità dell’ausilio dovrà altresì essere registrata nell’apposito applicativo software messo a disposizione dell’affidatario dall’Azienda ULSS, come stabilito alla lett. D) “Informatizzazione dei processi del servizio” del presente articolo. 
La Ditta, per ogni intervento effettuato, compilerà un rapporto di intervento, datato, numerato progressivamente e sottoscritto dal tecnico ortopedico abilitato della Ditta, che resterà allegato al relativo ausilio nel sistema informatico, come stabilito alla lett. D) “Informatizzazione dei processi del servizio” del presente articolo.
J) Manutenzione programmata (o preventiva) degli ausili elettromedicali
La Ditta, per le apparecchiature elettromedicali, nei casi previsti dalla legge, per tutto il periodo in cui l’ausilio rimarrà in uso dell’utente, dovrà, presso il domicilio dello stesso, con la periodicità prevista dal costruttore e secondo il calendario dalla stessa definito come illustrato nel progetto presentato in sede di gara, verificare, controllare e mettere a punto l’ausilio in tutte le sue parti ed il relativo funzionamento, affinché siano garantiti lo stato di perfetta efficienza e sicurezza dello stesso in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore. 
La relazione descrittiva del calendario secondo cui devono essere effettuati gli interventi di manutenzione programmata degli ausili elettromedicali dovrà essere inserita nella documentazione tecnica presentata in sede di gara.
La Ditta, ove accerti che lo stato dell’ausilio controllato richiede un intervento manutentivo non effettuabile, per motivi tecnici, a domicilio dell’utente, dovrà ritirare detto ausilio, previa consegna all’utente di un ausilio sostitutivo perfettamente conforme alla prescrizione medica, funzionante e adeguato all’utente, da lasciare in uso all’utente sino alla conclusione con esito positivo dell’intervento manutentivo. L’intervento manutentivo dovrà concludersi entro 7 giorni dalla data del ritiro. La sostituzione avverrà senza alcun onere e costo aggiuntivi a carico dell’Azienda ULSS.
Tale attività dovrà essere svolta da personale adeguatamente formato, aggiornato ed in possesso delle relative competenze tecniche e dei relativi requisiti legali necessari.
Tutte le parti di ricambio, necessarie per l’esecuzione “a regola d’arte” delle attività manutentive, sia nuove che recuperate attraverso l’attività di riciclo degli ausili dismessi, dovranno avere qualità e caratteristiche non inferiori a quelle originali e dovranno essere rispondenti alle indicazioni del costruttore ed alle relative norme di sicurezza ed al rispetto delle MDR.
La Ditta, per ogni intervento effettuato, compilerà un rapporto di intervento, datato, numerato progressivamente e sottoscritto dal tecnico ortopedico abilitato della Ditta, che resterà allegato al relativo ausilio nel sistema informatico.
Tale rapporto dovrà essere compilato in ogni sua parte e contenere data e ora dell’intervento, la descrizione dell’ausilio e relativo numero inventario ULSS, il tipo di prestazione effettuata e relativa descrizione, la tipologia dei pezzi sostituiti, i dati tecnici richiesti, la dichiarazione che l’intervento è stato effettuato a perfetta regola d’arte, che l’ausilio risulta perfettamente funzionante, idoneo all’uso successivo assicurando un periodo di garanzia, con riferimento alla riparazione medesima, pari a 12 mesi come previsto dall’allegato 2 del  D.M. 27.08.1999 n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.
La Ditta si impegna ad osservare la normativa italiana ed europea di quella relativa al marchio CE, degli eventuali aggiornamenti legislativi oltre che di quanto riportato sui materiali di manutenzione ed istruzione d’uso di ogni ausilio.
La Ditta dovrà operare in ottemperanza alle Direttive Europee sui dispositivi medici (attuazione direttive comunitarie in materia di dispositivi medici), in modo che gli interventi effettuati e le eventuali parti di ricambio sostituite non alterino il progetto del costruttore e quindi mantengano i requisiti essenziali di progettazione e fabbricazione (dichiarazione di conformità, ecc.).
La Ditta, per i beni non idonei alla rimessa in circolo, in quanto non più convenientemente riparabili, dovrà provvedere alla relativa segnalazione come previsto alla lettera H) “Verifica dello stato dell’ausilio” del presente articolo.
Gli interventi di manutenzione su ausili in garanzia post vendita, nel periodo di validità della suddetta garanzia, saranno effettuati dal fornitore/produttore degli ausili medesimi.
In tale caso la Ditta dovrà provvedere alla richiesta di attivazione della chiamata all’Ufficio Protesi ed Ausili dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana; detto Ufficio provvederà alla successiva segnalazione alla Ditta fornitrice.



K) Riparazione e assistenza
Quando la Ditta verifichi la presenza di un guasto, di un malfunzionamento o la necessità di sostituzione di parti usurate di un ausilio, sia che ciò consegua ad una richiesta di intervento da parte dell’Azienda ULSS oppure ad un accertamento diretto effettuato nell’ambito dell’attività di manutenzione programmata di cui al punto precedente, individuata la relativa causa, dovrà ripristinare l’originaria funzionalità, integrità e sicurezza. 
La riparazione comprende anche la sostituzione di elementi non più idonei allo scopo per il quale sono stati prodotti a causa di usura o altre cause.
Nel caso in cui l’intervento comporti il ritiro dell’ausilio, la Ditta dovrà contestualmente consegnare all’utente un ausilio sostitutivo da lasciare in uso sino alla conclusione, con esito positivo, dell’intervento manutentivo. L’intervento manutentivo dovrà concludersi entro 7 giorni dalla data del ritiro. Il “muletto” verrà fornito dal parco ausili di proprietà dell’ULSS 7 i costi di sanificazione e consegna saranno a carico dell’aggiudicatario. 
La Ditta deve utilizzare pezzi di ricambio ed i materiali di consumo idonei, sia nuovi che recuperati attraverso l’attività di riciclo degli ausili dismessi, di qualità e caratteristiche non inferiori a quelle originali e dovranno essere rispondenti alle indicazioni del costruttore ed alle relative norme di sicurezza.
Le riparazioni non rientranti nella piccola manutenzione dovranno essere eseguite con pezzi di ricambio originali e dovranno essere fatturate mensilmente a consuntivo sulla base del costo offerto a seconda della tipologia dell’ausilio riparato e riportando il costo dei pezzi di ricambio, tenuto conto dello sconto percentuale proposto in sede di offerta economica sui listini dei principali produttori. L’affidatario deve assicurare idonea garanzia sulle parti nuove che verranno utilizzate per sostituire quelle non funzionanti sull’ausilio ricondizionato o sulle parti fornite/sostituite durante la manutenzione. Nel caso di interventi il cui costo preventivato è superiore a 200€ tale preventivo dovrà essere precedentemente inviato e firmato dal dirigente o suo delegato.
L’affidatario deve inoltre fornire idonea garanzia sia sull’ausilio ricondizionato sia su tutte le prestazioni di sanificazione e ricondizionamento effettuate, indipendentemente dalle parti sostituite.
L’Azienda ULSS potrà richiedere l’intervento urgente, da effettuarsi entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta qualora tale intervento venga ritenuto indispensabile per la vita dell’utente. 
L’avvenuto intervento deve essere registrazione nel software messo a disposizione dell’Azienda ULSS.
La Ditta dovrà garantire la validità della marcatura CE dopo ogni ricondizionamento ed essere in grado di ottemperare alla procedura prevista dall'allegato 7 della Direttiva CEE n.93/42 recepita con D.Lgs. n. 46/97. Le parti di ricambio dovranno essere originali e quindi essere reperite presso le ditte produttrici o comunque compatibili con il perfetto funzionamento del bene nel rispetto della normativa vigente CE.
Il costo dell’intervento dovrà essere specificato, elencando il costo dei singoli pezzi di ricambio sostituiti, nel modulo di richiesta intervento inoltrato dall’Assistenza Protesica. Nel caso di riparazioni a domicilio sarà corrisposto solo il costo dei ricambi mentre in caso di intervento a domicilio verrà corrisposto anche la sanificazione e trasporto.
La Ditta aggiudicataria deve fornire idonea garanzia di almeno 12 mesi sulle parti nuove che verranno utilizzate per sostituire quelle non funzionanti sull’ausilio ricondizionato o sulle parti fornite/sostituite durante la manutenzione straordinaria, correttiva, preventiva. La Ditta aggiudicataria deve inoltre fornire idonea garanzia, di almeno 6 mesi, sia sull’ausilio ricondizionato, sia su tutte le prestazioni di sanificazione e ricondizionamento effettuate, indipendentemente dalle parti sostituite (che, come anzidetto, qualora nuove, devono avere garanzia di almeno 12 mesi).
Il prezzo dei ricambi e degli interventi saranno gli stessi applicati anche agli utenti residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 7 che richiederanno assistenza su ausili forniti in comodato o con compartecipazione da parte di ULSS 7, verranno quindi applicate le medesime condizioni di trattamento.
Il prezzo offerto dei ricambi comprende il costo di manodopera per la corretta installazione e regolazione sull’ausilio.

L) Rottamazione, trasporto a discarica e attestazione di avvenuto smaltimento degli ausili non riutilizzabili
La Ditta, per ogni attività di rottamazione autorizzata dall’ULSS secondo quanto previsto dalla lett. H) “Verifica dello stato dell’ausilio” del presente articolo, dopo l’avvenuta verifica e accertamento, compilerà un rapporto di intervento, datato, numerato progressivamente e sottoscritto dal tecnico ortopedico o dal tecnico ausili abilitato della Ditta stessa, che resterà allegato all’ausilio di riferimento nel sistema informatico, come di seguito previsto. Tale rapporto dovrà essere compilato in ogni sua parte e contenere la dichiarazione di avvenuto smaltimento.
La Ditta dovrà altresì produrre, registrare sul sistema informatico l’avvenuta rottamazione ed archiviare la documentazione attestante l’avvenuto smaltimento, da tale documentazione si dovrà evincere il numero di matricola dei beni smaltiti e la ragione sociale dell’impresa autorizzata allo smaltimento.
La Ditta sosterrà i costi della rottamazione e sarà cura della stessa provvedere allo smaltimento del materiale, secondo le modalità di legge, in discariche autorizzate così come all’aggiornamento sulla procedura informatizzata dell’elenco degli ausili rottamati.
È fatto espresso divieto alla Ditta di mettere in vendita i presidi da rottamare; l’eventuale donazione ad Associazioni di Volontariato dovrà essere autorizzata dall’Azienda ULSS.
M) apertura giornaliera del/i magazzino/i per gli utenti con fascia oraria variabile tale da facilitarne l’accesso.
I/i magazzino/i dovrà/anno essere accessibili al pubblico dal lunedì al venerdì con orari di apertura che facilitino l’accesso dell’utenza con un minimo di 4 ore/die suddivise tra mattina e pomeriggio.

N) Manutenzione ordinaria e degli ausili ricondizionati

Rientrano nella manutenzione ordinaria, a carico della ditta, e quindi comprese nel costo previsto per il servizio i seguenti interventi:
· Revisione, pulizia, igienizzazione e lubrificazione di tutte le parti mobili, tramite smontaggio e rimontaggio (freni e pedane compresi, manovelle dei letti, leve oleodinamiche dei sollevatori, ecc.);
· Reintegrazione di eventuali componenti mancanti al momento del ritiro;
· Verifica dello stato delle gomme, gonfiaggio e/o eventuale sostituzione delle camere d'aria, verifica e sistemazione di copertoni, sedili, schienali, ecc.;
· Sostituzione delle parti elementari come gommini, viti, copri perni, controlli dei cuscinetti, ecc;
· Verifica ed eventuale sostituzione dei comandi elettrici degli ausili (carrozzine elettriche, sollevatori), e relativi spinotti di collegamento;
· Ogni ulteriore intervento necessario per assicurare la perfetta funzionalità e sicurezza degli ausili assegnati;
· Apposizione della garanzia sui componenti sostituiti nell’ausilio ripristinato con la stessa validità prevista dal nomenclatore vigente ( per gli aggiuntivi, a far data dalla riconsegna dell'ausilio).
· Alcune manutenzioni di piccola entità che possono rendere utilizzabile l’ausilio (es. regolazioni varie, sostituzione braccioli, sedili) devono essere effettuate a domicilio. Il furgone della Ditta deve essere attrezzato per gli interventi di manutenzione ordinaria “minima”.

Tutti gli interventi sopra elencati sono ritenuti interventi ordinari e la spesa rientra all’interno del costo della sanificazione.
Riguardo la manutenzione degli ausili sanificati, qualora sia necessario un intervento non compreso nella sanificazione verrà applicato il costo dei ricambi offerto in sede di gara, già comprensivo della manodopera. Qualora il costo dell’intervento superi il 50% del valore dell’ausilio o la cifra di 200€ dovrà esservi autorizzazione preventiva da parte della stazione appaltante.
La Ditta aggiudicataria deve fornire idonea garanzia di almeno 12 mesi sulle parti nuove che verranno utilizzate per sostituire quelle non funzionanti sull’ausilio ricondizionato o sulle parti fornite/sostituite durante la manutenzione straordinaria, correttiva, preventiva. La Ditta aggiudicataria deve inoltre fornire idonea garanzia, di almeno 6 mesi, sia sull’ausilio ricondizionato, sia su tutte le prestazioni di sanificazione e ricondizionamento effettuate, indipendentemente dalle parti sostituite (che, come anzidetto, qualora nuove, devono avere garanzia di almeno 12 mesi).

O) Manutenzioni straordinarie degli ausili ricondizionati (ripara riconsegna)
Si qualificano come manutenzioni straordinarie, tutti quegli interventi che non rientrano nella manutenzione ordinaria, comprese modifiche ed eventuali personalizzazioni di alcuni ausili eseguite da un tecnico ortopedico o dal tecnico ausili della ditta aggiudicataria su precisa indicazione dello specialista dell'Azienda ULSS.
Prima dell'avvio dei lavori la ditta dovrà presentare un preventivo di spesa con una descrizione dettagliata del lavoro da effettuare riportante anche i pezzi di ricambio necessari, che deve essere sempre concordato ed autorizzato dal funzionario Ulss incaricato. Le prestazioni relative agli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere fatturate a parte; dovrà essere riportato in fattura il dettaglio dell’intervento effettuato dal quale rilevare i pezzi di ricambio utilizzati e relativi prezzi. Sulla scheda di identificazione dell’ausilio, la ditta provvederà ad annotare la certificazione e la garanzia del lavoro effettuato.
La manutenzione straordinaria potrà essere effettuata senza richiedere autorizzazione preventiva qualora la riparazione sia inferiore al 50% del valore del bene e comunque non potrà superare il valore di 200€. Sopra tale valore sarà necessario presentare preventivo comprensivo dei ricambi utilizzati (con la quotazione presentata in sede di gara comprensiva di manodopera), che dovrà essere presentato al servizio assistenza protesica che valuterà la spesa in relazione al valore residuo dell’ausilio e alle sue caratteristiche.
Si chiede che vi sia la disponibilità del personale tecnico della ditta a contattare l’utente richiedente telefonicamente ed ove necessario tramite videoconsulto utilizzando le più comuni piattaforme, ad esempio Whatsapp. Il contatto deve avvenire entro 24-48 dalla richiesta scritta dell’assistenza protesica, in caso di urgenza segnalata entro 8 ore lavorative. La Ditta aggiudicataria deve fornire idonea garanzia di almeno 12 mesi sulle parti nuove che verranno utilizzate per sostituire quelle non funzionanti sull’ausilio ricondizionato o sulle parti fornite/sostituite durante la manutenzione straordinaria, correttiva, preventiva. La Ditta aggiudicataria deve inoltre fornire idonea garanzia, di almeno 6 mesi, sia sull’ausilio ricondizionato, sia su tutte le prestazioni di sanificazione e ricondizionamento effettuate, indipendentemente dalle parti sostituite (che, come anzidetto, qualora nuove, devono avere garanzia di almeno 12 mesi).
La Ditta aggiudicataria deve fornire idonea garanzia di almeno 12 mesi sulle parti nuove che verranno utilizzate per sostituire quelle non funzionanti sull’ausilio ricondizionato o sulle parti fornite/sostituite durante la manutenzione straordinaria, correttiva, preventiva. La Ditta aggiudicataria deve inoltre fornire idonea garanzia, di almeno 6 mesi, sia sull’ausilio ricondizionato, sia su tutte le prestazioni di sanificazione e ricondizionamento effettuate, indipendentemente dalle parti sostituite (che, come anzidetto, qualora nuove, devono avere garanzia di almeno 12 mesi).

P) Prove e regolazioni a domicilio di ausili da parte del tecnico (ex conti visione)
All’interno dello svolgimento del servizio sarà necessario che il tecnico ausili sia disponibile in accordo con lo specialista e previa autorizzazione dell’assistenza protesica ad effettuare prove e regolazioni degli ausili disponibili a magazzino o già in uso presso gli assistiti dell’Azienda ULSS 7.
Si stima un totale di circa 300 accessi all’anno con un prezzo attuale 30€ + iva 22%.


Fabbisogno
Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione del Veneto o da altro Ente Pubblico preposto, così come nel caso in cui il medesimo servizio sia posto a carico di altra struttura pubblica o privata, o qualora intervenisse una gara a livello regionale oggetto del medesimo servizio.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto l’idoneità attitudinale e professionale del personale dedicato e dovrà essere dotato di identificativo contenente la denominazione della Cooperativa/impresa di appartenenza, le generalità e la qualifica dell’operatore.
In casi di forza maggiore, ad esempio per malattia degli operatori, dovrà provvedere alla loro sostituzione immediata o, comunque, entro 24 ore con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.
In caso di momentanea sostituzione di un operatore la Ditta si impegna a garantire il necessario passaggio di consegne (conoscenza dei casi e dei piani di intervento individuali) al fine di ridurre al minimo ogni disagio per l’utenza.
La Ditta aggiudicataria garantisce l’immediata sostituzione dei propri operatori di cui, a seguito di segnalazione dell’Azienda ULSS, dovesse essere accertata l’inidoneità allo svolgimento del servizio (ad es. a seguito della segnalazione al referente del sospetto di assunzione di alcolici, stupefacenti o farmaci che possono compromettere la vigilanza durante il servizio) o che diano motivo di lamentele con riguardo alla non idoneità nei rapporti interpersonali con gli utenti.
Gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno:
· effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione all’interno del gruppo di lavoro, mantenendo il rispetto delle indicazioni operative fornite dal referente del servizio;
· mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze riguardanti il servizio e di cui abbiano avuto notizia durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso (art. 622 del Codice Penale);
· tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti e dei loro familiari e, comunque, tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 502 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare o lesivo nei confronti delle persone accolte.

Prima dell’avvio del servizio l’aggiudicatario dovrà:
· trasmettere all’Azienda ULSS l’elenco dettagliato del personale specificando i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore, specificando per ciascuno la qualifica e l’inquadramento normativo e retributivo. Le stesse informazioni e documentazione dovranno essere immediatamente trasmesse anche ogni qualvolta il personale venisse sostituito per qualunque motivo;
· comunicare per iscritto, il nominativo e il recapito telefonico del referente del servizio;
· produrre gli attestati di addestramento/formazione e dei piani formativi inerenti le modalità di espletamento del proprio servizio.
Il personale assegnato al presente appalto come i mezzi e il magazzino dovranno essere indicati ad uso esclusivo dell’appalto o comunque per una parte non inferiore all’90% dell’orario lavorativo settimanale.
L’Azienda ULSS, potrà in qualsiasi momento richiedere all’aggiudicatario la dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri operatori.
L’Azienda ULSS si riserva, comunque, la facoltà di effettuare in merito gli opportuni accertamenti presso il competente Ispettorato provinciale del lavoro, l’INPS e l’INAIL.
L’affidatario, in riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di garanzie minime essenziali nei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, dovrà uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi.

Termini per consegne, ritiri, revisione, manutenzione/riparazione e sanificazione
La consegna dell’ausilio dovrà avvenire il più rapidamente possibile e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
In situazioni di urgenza (ad esempio: dimissioni protette, pazienti in ADI), da dichiararsi a cura del Servizio Protesi e Ausili dell’Azienda ULSS, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore, incluso il sabato, dal ricevimento dell’ordine. 
In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi, la Ditta dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione, entro le 24 ore dalla contestazione da parte dell’azienda ULSS. 
Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell’ambito di singole consegne.
Il ritiro dell’ausilio presso il paziente che non necessiti più dello stesso, deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell’Ufficio Protesi e Ausili dell’Azienda ULSS.
La sanificazione dell’ausilio dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dal ritiro presso il domicilio del paziente. Avvenuta la sanificazione l’ausilio dovrà essere immediatamente messo in disponibilità, reso palese attraverso il sistema informativo.
La sostituzione, per eventuali rotture, degli ausili dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione da parte dagli Uffici ULSS, presso il domicilio dell’utente.
In caso di riparabilità a domicilio degli ausili, ciò dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione da parte dagli Uffici ULSS. 
Ai fini dei conteggi e quindi della fatturazione verranno considerati solo gli ausili principali consegnati e ritirati e non i relativi aggiuntivi.

Orari e luoghi per lo svolgimento del servizio
Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì con orari tali da garantire la tempistica prevista per la consegna e i ritiri indicati nell’art. 3 del presente capitolato. Per particolari casi o in situazioni che esulano dalle condizioni di normalità, su espressa richiesta della stazione appaltante si richiede disponibilità ad effettuare il servizio anche il sabato mattina.
Eventuali modifiche all’orario dovranno essere concordate con il Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Le attività saranno svolte presso i locali messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria.
Prima dell’inizio dell’esecuzione sarà redatto Verbale di consegna dei luoghi.

[bookmark: _heading=h.2grqrue]ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’insieme dei servizi è inquadrato in un progetto di fornitura che deve prevedere un inserimento efficace nella realtà organizzativa dell’Azienda ULSS, nonché una fuoriuscita controllata e progressiva, a fine contratto, dalla stessa.
Durante la fase di start up la Ditta dovrà concordare con il Direttore dell’esecuzione del contratto le modalità di passaggio delle consegne. Tale periodo di transizione ed avviamento dovrà aver termine entro massimo 30 giorni solari dalla data di consegna del servizio. 
Nella fase finale del contratto, la Ditta dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione verso un eventuale nuovo fornitore o della presa in carico dei servizi, da parte dell’Azienda ULSS. Tale periodo avrà una durata minima di 15 giorni solari. 
Il progetto relativo ai processi di gestione di inizio e di fine servizio sarà inserito nella Busta “B” documentazione di tecnica presentata in sede di gara.
Esercizio

L’esercizio a regime inizierà a far data dal completamento della fase di start up e avrà termine alla scadenza del contratto.
Successivamente l’Amministrazione potrà procedere ai controlli delle prestazioni, del personale e della qualità del servizio.

Fase finale
La Ditta, alla scadenza del contratto dovrà restituire all’Azienda ULSS gli ausili giacenti a magazzino, consegnando gli stessi presso il luogo che l’Amministrazione indicherà.
La Ditta, inoltre, dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione verso un nuovo eventuale fornitore, o alla presa in carico dei servizi da parte dell’Amministrazione, avente una durata minima di 15 giorni lavorativi. In tale periodo (che corrisponderà, salvo pattuizioni diverse, all’ultimo mese solare del contratto esistente), la Ditta si impegna a collaborare all’ordinata migrazione dell’attività e delle competenze verso l’Amministrazione o ad un terzo designato dall’Amministrazione. L’Amministrazione si potrà riservare la facoltà di richiedere eventuali estensioni del periodo di affiancamento previsto, fino a un massimo di 15 giorni lavorativi, in ogni caso tutto entro il termine della durata contrattuale originariamente stabilita.
Dovrà esser definito un Piano di Trasferimento per attuare la migrazione di cui sopra. Tale piano, che dovrà essere formalizzato nei tempi richiesti dall’Amministrazione, sarà mantenuto aggiornato per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
Il Piano di Trasferimento consisterà nella redazione di un piano di massima articolato in attività con l’indicazione di responsabilità, di contenuti e risultati tali da attivare il “Trasferimento” e da renderne controllabile la sua effettiva attuazione.
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PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO 
La Ditta, per l’esecuzione del servizio, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, adeguato per numero e qualifica ed idoneo al servizio.
All’avvio dell’appalto l’aggiudicatario dovrà
· trasmettere all’Azienda ULSS l’elenco dettagliato del personale specificando i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore, specificando per ciascuno la qualifica e l’inquadramento normativo e retributivo. Le stesse informazioni e documentazione dovranno essere immediatamente trasmesse al DEC anche ogni qualvolta il personale venisse sostituito per qualunque motivo; 
· trasmettere copia dei titoli di studio e produrre gli attestati di addestramento/formazione e dei piani formativi inerenti le modalità di espletamento del proprio servizio (per esempio corso di formazione BLS e sicurezza);
· comunicare per iscritto, il nominativo e recapito telefonico di un referente che abbia facoltà e mezzi idonei per superare qualsiasi improvvisa ed imprevista evenienza riguardante l’organizzazione e l’adempimento puntuale e tempestivo del servizio;
L’affidatario, in riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di garanzie minime essenziali nei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero, dovrà uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi. 
In caso di conflitto sindacale tra la Ditta ed il proprio personale, la Ditta stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto della gara.
Le figure professionali impiegate nell’appalto dovranno essere sottoposte a continua formazione compresi corsi di sicurezza e corsi presso aziende produttrici di ausili oltre che corsi interni.
Le figure professionali impiegate dalla ditta dovranno essere dedicate esclusivamente al servizio di cui al presente capitolato, con la sola eccezione del tecnico ortopedico. Tale tecnico dovrà essere regolarmente assunto dal fornitore, regolarmente iscritto all’albo professionale specifico e dovrà essere disponibile presso il paziente identificato entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata. Si stima un fabbisogno indicativo di circa 200 ore annue. 
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[bookmark: _heading=h.2u6wntf]ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario è tenuto a gestire i servizi con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché attenersi al progetto presentato. In particolare l’Affidatario provvederà a:
1) l’espletamento di tutte le prestazioni previste nel capitolato speciale d’appalto e nel progetto presentato;
2) impiegare personale professionale specificatamente qualificato per la realizzazione del servizio affidato, nonché in possesso della formazione prevista dal presente articolo;
3) comunicare per iscritto, prima dell’inizio dell’appalto e in seguito, in caso di sostituzioni, le generalità del personale e i relativi curricula. Le stesse informazioni e documentazione saranno trasmesse anche ogni qualvolta il personale venisse sostituito per qualunque motivo.
4) garantire un trattamento economico adeguato alla professionalità degli operatori impiegati, nel rispetto di tutte le norme e gli obblighi di legge;
5) assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori che si rivelassero, anche ad eventuale esclusivo giudizio dell’Azienda ULSS, inidonei o inadeguati allo svolgimento del servizio;
6) nominare un referente del servizio, il quale dovrà garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere e avrà, inoltre, il compito di individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività;
7) la formazione degli operatori (obbligatoria e aggiuntiva come previsto nel piano formativo);
8) garantire la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
9) garantire il rispetto del segreto professionale e d’ufficio, nonché la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti anche in riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 30.6.2003, n. 196, modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, in particolare la Ditta deve assicurare che il proprio personale mantenga la riservatezza per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell’attività lavorativa sia per quanto riguarda gli utenti sia per quanto concerne l’organizzazione e l’andamento delle Unità Operative e Servizi dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana;
10) garantire il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, secondo la normativa vigente d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
11) dotare ogni operatore di un tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
12) segnalare tempestivamente al Direttore dell’Esecuzione le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio rispetto alle indicazioni del capitolato speciale;
13) fornire il report trimestrale inerente le prestazioni eseguite, nonché eventuali ulteriori specifiche richieste del Direttore dell’Esecuzione del contratto e una relazione annuale delle attività svolte;
14) tutti gli altri adempimenti e oneri previsti nel capitolato speciale e nelle disposizioni di legge vigenti.

La Ditta, infine, è tenuta a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico riguardanti il servizio svolto.
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